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ENGLISH

DEVICE DESRIPTION
The system consists of the following parts:
1 SeeGrid®, packaged in a sterile bag.

INDICATION FOR USE
To provide well defined position indicators following the body contour.

WARNINGS (W)

W1. When using SeeGrid® together with other devices, please check compatibility of
the tool with SeeGrid®.

W2. Please note that SeeGrid® adds 2 mm thickness to the skin surface.
/N W3. Make sure that both ends of SeeGrid® are visible along the body contour.

PRECAUTIONS (P)

P1. SeeGrid® should only be used by, or under the supervision of, a physician trained in
the appropriate procedures.

P2. Carefully inspect SeeGrid® prior to use to verify that it is undamaged. Check that
the sterile packaging is intact.

P3. The system is designed for single patient use only. Do not re-use or resterilize. Store
in a dry, cool, dark place.
A\ pa. Atter use, the grid may be a potential biohazard. Handle and dispose of SeeGrid® in
accordance with accepted medical practise and applicable localand national laws and
regulations.

P5. SeeGrid® is not validated for use on breached or

DIRECTIONS FOR USE
1. Place SeeGrid® on the skin surface of the body, TheWexilffe material makes it easy to

follow any body contour (see figure 1).

2. Use tape to fasten SeeGrid® on the skin. Mke Yfire that it is securely fixed before
proceeding (see figure 2).

3. A control scan must be taken in order to v at all indicators are visible on the picture
(see figure 3).

OTHER INFORMATION
Serious incident that has ocdl
with national laws and re
gal manufacturer) an
of the Member State

relation to the device shall be reported in accordance
ious incidents shall be reported to AprioMed AB (le-
te regulatory agency such as the competent authority
n which the user/patient is established.

PRODUKTBESKRIVNING
Systemet bestar av féljande delar:
1 SeeGrid®, forpackad i sterilpase.

ANVANDNINGSOMRADE
SeeGrid® ger valavgransade positionsindikatorer som féljer kroppskonturen.

VARNINGAR (W)

/N WA. N&r du anvander SeeGrid®

/N W2. Observera att SeeGrid® dkar avstandet il hudytan med 2 mm.

/\ W3. Se till att bada dndarna av SeeGrid® &r synliga langs kroppskonturen.

FORSIKTIGHETSATGARDER (P)
/N P1. SeeGrid® ska endast anvandas av, eller under éverinseende av, en likare som
utbildats pa gallande rutiner

P2. Inspektera SeeGrid® noggrant fér anvandning sa att du verifierar att den inte ar
skadad. Kontrollera att den sterila férpackningen &ar obruten

P3. Systemet &r enbart konstruerat fér att anvéndas pa en och samma patient. Ateran-
vand inte och resterilisera inte positionsindikatorn. Férvara SeeGrid® torrt, svalt och morkt.
/\ P4. Efter anvandning kan rastret utgdra en biologisk fara. Hantera och kassera SeeG-
rid® enligt géngse medicinsk praxis och tillampliga lokala féreskrifter och nationella lagar
och férordningar.



/\ P5. SeeGrid® r inte utprovad for anvandning pa 6ppna sar och skrubbsar.

ANVANDNINGSINSTRUKTIONER

1. Placera SeeGrid® pa patientens hud. Det bojliga materialet gor det Iatt att folja
kroppskonturen (se figur 1).

2. Fast SeeGrid® pa huden med hjalp av tejp. Kontrollera att den sitter ordentligt fast innan
du fortsétter (se figur 2).

3. Du maste ta en testbild sa att du verifierar att alla indikatorer syns pa bilden (se figur 3).

OVRIG INFORMATION

Allvarliga tillbud som har intraffat i samband med produkten skall rapporteras i enlighet med
nationell lag. Allvarliga tillbud skall rapporteras till AprioMed (legal tillverkare) och behdériga
myndigheter, exempelvis tillsynsmyndigheten i den medlemsstat (EU/EES) dar anvandaren
och/eller patienten ar bosatt.

DUTCH

BESCHRIJVING VAN HET INSTRUMENT
Het systeem bestaat uit de volgende onderdelen:
1 SeeGrid®, verpakt in een steriele zak.

GEBRUIK

SeeGrid® is ontworpen voor het exact bepalen van een positie op het lichaam.
WAARSCHUWINGEN (W)
/N W1, Als u SeeGrid® wil gebruiken met andere apparatel

S
gebruikt mogen @
W2. Hou er rekening mee dat SeeGrid® 2 mm dikte aan¥g Wd toevoegt.

A\ wa. Zorg ervoor dat beide uiteinden van SeeGiri ichtbaat zijn op de lichaams
omtrek.

eer dan of ze samen

VOORZORGEN (P)
/\ P1. SeeGrid® mag enkel gebruikt wo ddpr of onder toezicht van een arts opgeleid
in de correcte procedures. worden.

P2. Controleer voor gebruik zo) |dig of SeeGrid® onbeschadigd is. Controleer of de
steriele verpakking intact is.

a€n biologisch gevaar kunnen vormen. Werp SeeGrid®
nde medische gebruiken en de toepasselijke lokale en

P5. SeeGrid® is niet gelest voor gebruik op open wonden of schaafwonden.

GEBRUIKSAANWIJZINGEN

1. Plaats SeeGrid® op het huidoppervlak van het lichaam. Het buigzame materiaal volgt
makkelijk de omtrekken van het lichaam (zie figuur 1).

2. Gebruik tape om SeeGrid® op de huid vast te zetten. Zorg ervoor dat het raster stevig
vast zit vooraleer het onderzoek voort te zetten (zie figuur 2).

3. Maak eerst een controlescan om te controleren of alle indicatoren duidelijk zicht-baar zijn
op de foto (zie figuur 3).

OVERIGE INFORMATIE

Ernstige incidenten die zich in verband met het hulpmiddel hebben voorgedaan, moeten
worden gemeld in overeenstemming met de nationale wet- en regelgeving. Ernstige
incidenten moeten worden gemeld aan AprioMed AB (wettelijke fabrikant) en aan de
bevoegde regelgevende instantie, zoals de bevoegde instantie van de lidstaat (EU/EER)
waar de gebruiker/patiént gevestigd is.

FRANGAIS

DESCRIPTION
Le systéme se compose des éléments suivants:
1 SeeGrid® en emballage stérile.

INDICATION
Fournit des indicateurs de position bien définis qui épousent les contours du corps.



AVERTISSEMENTS (W)

/A wi. Lorsque SeeGrid® est utilisé avec d'autres appareils, vérifiez la compatibilité des
éléments.

/N W2. Attention: SeeGrid® ajoute 2 mm d’épaisseur a la surface de la peau.

/N W3. Assurez-vous que les deux extrémités de SeeGrid® sont visibles le long des
contours du corps.

PRECAUTIONS (P)

/N P1. SeeGrid® ne peut étre utilisé que par des médecins formés a son utilisation ou par
du personnel placé sous leur surveillance.

/N P2. Avant toute utilisation, vérifiez minutieusement si SeeGrid® n’est pas endommagé.
Contrélez que 'emballage stérile est intact.

/N P3. Ce matériel est congu pour un usage unique. Ne pas le réutiliser ni le stériliser.
Conserver dans un lieu sec et frais, a I'abri de la lumiére.

P4. Apres utilisation, la grille peut présenter un biorisque. La manipulation et I'élimina-
tion de SeeGrid® sont soumises aux pratiques médicales généralement acceptées ainsi
qu’'aux lois et réeglements en vigueur a I'échelle nationale ou locale.

/N P5 SeeGrid® n'est pas validé pour I'utilisation sur une peau blessé ou irritee.

MODE D’EMPLOI

1. Posez SeeGrid® sur la peau. Son matériau souple épouse facilement les contours du
corps (voir Figure 1).

2. Fixez SeeGrid® sur la peau a I'aide de ruban adhésif. Veillez a ce qu'il soit bien fixé
avant de procéder aux examens (voir Figure 2).

3. Effectuer un scan de controle pour vérifier si tous les indicat
(voir Figure 3).

AUTRES INFORMATIONS
Tout incident grave lié au dispositif doit étre signalé formérMgnt aux regles nationales
Lois et réglements. Les incidents graves sont sig alnéwwted AB (fabricant légal) et

a l'organisme de réglementation compétent tel q compétente de I'Etat membre
(UE/EEE) dans lequel est basé I'utilisateur/paient

s sont visibles a I'image

DESCRIPCION DEL DISPOSITI
El sistema comprende las si N
1 SeeGrid®, envase en una @
INDICACIONES DE

Para lograr indicadores ¥g posicion perfectamente definidos siguiendo el contorno del
cuerpo.

ADVERTENCIAS (A)

A1. Al usar SeeGrid® junto con otros equipos, controlar la compatibilidad de dicha
herramienta con SeeGrid®.

A2. Tener en cuenta que SeeGrid® agrega 2 mm de espesor a la superficie de la piel.
/N A3. Verificar que ambas puntas de SeeGrid® son visibles sobre el contorno del cuerpo.

PRECAUCIONES (P)

P1. SeeGrid® sdlo debe ser usado por un médico o bajo el control de un médico
entrenado para su uso.

/N P2. Antes de usar SeeGrid® controlar cuidadosamente que no esté averiado. Controlar
que el envase esterilizado esté intacto.

/\ P3. El sistema ha sido disefiado para usar cada envase una sola vez. No volver a
utilizar ni a esterilizar. Alimacenar en lugar seco, fresco y oscuro.

P4. Después del uso la plantilla puede representar un peligro biolégico. Tratar y dese-
char SeeGrid® de conformidad con la practica médica aprobada aplicando todas las leyes
y regulaciones locales y nacionales.

P5. SeeGrid® no ha sido probado para el uso en pieles lesionadas o irritadas.

INSTRUCCIONES DE USO
1. Colocar SeeGrid® en la superficie de la piel en el cuerpo. El material flexible permite
seguir con facilidad el contorno del cuerpo (ver la figura 1).



2. Utilice tela adhesiva para fijar SeeGrid® a la piel. Antes de seguir verificar que esta firme
(ver la figura 2).

3. Se debe realizar un escaneado de control para verificar que todos los indicadores se ven
en laimagen (ver la figura 3).

OTRA INFORMACION

Los incidentes graves que se hayan producido en relacién con el dispositivo se

deberan notificar de conformidad con las leyes y normativas nacionales. Los incidentes
graves se deberan notificar a AprioMed AB (fabricante legal) y a la agencia reguladora
correspondiente, como la autoridad competente del Estado miembro (UE/EEE) en el que
esté establecido el usuario/paciente.

ITALIANO

DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO
Il sistema € costituito dai seguenti componenti:
1 SeeGrid® in confezione sterile.

INDICAZIONI PER L'USO
Fornire indicatori di posizione ben definiti corrispondenti al profilo del corpo.

AVVERTENZE (A)

A1. In caso di utilizzo di SeeGrid® insieme ad altri dispositivi, verificarne la compatibilita
con SeeGrid®.
A\ A2. SeeGrid® aggiunge uno spessore di 2 mm alla superficie della pelle.

/\ A3. Accertarsi che entrambe le estremita di SeeGrid® si@li lungo il profilo del
corpo. \

PRECAUZIONI

/\ P1. SeeGrid® deve essere utilizzato esclusivamen pure sotto la supervisione di,
un medico addestrato alle procedure appropriate

A\ p2. Ispezionare accuratamente SeeGrid® Wi ell'Uso per verificare che non sia

danneggiato. Accertarsi che la confeziong steri
P3. Il sistema & monouso e non deve es

luogo asciutto, fresco ed al riparo d luce.
P4. Dopo l'uso, la griglia dive rodotto potenzialmente pericoloso per 'ambiente.

Trattare e smaltire SeeGrid® peimigpettOlelle procedure cliniche approvate nonché delle

norme e leggi locali e nazionflli appligabili.
/\ P5. SeeGrid® non & Alidatgsper uso su pelle con abrasioni o lesioni.

ISTRUZIONI PER L’
1. Posizionare SeeGrid® Ylla superficie della pelle. Il materiale flessibile per mette di
seguire facilmente qualsiasi profilo del corpo (vedere Figura 1).

2. Fissare SeeGrid® alla pelle utilizzando un nastro adesivo. Accertarsi che sia fissato
saldamente prima di procedere (vedere Figura 2).

3. Effettuare una scansione di controllo per accertarsi che nellimmagine siano visibili tutti gli
indicatori (vedere Figura 3).

siggintegra.
jutilizzato o sterilizzato. Conservare in un

ALTRE INFORMAZIONI

Gli incidenti gravi che si sono verificati in relazione al dispositivo devono essere segnalati in
conformita alle leggi e ai regolamenti nazionali. Gli incidenti gravi devono essere segnalati
ad AprioMed AB (produttore legale) e all’agenzia di regolamentazione appropriata come
I'autorita competente dello Stato membro (UE/SEE) in cui ¢ stabilito I'utente/paziente.

DEUTSCH

GERATEBESCHREIBUNG
Das System besteht aus folgenden Komponenten:
1 SeeGrid®, in einem sterilen Beutel verpackt.

ANWENDUNGSGEBIETE
Fur klar definierte Positionsanzeigen, die an die Korperkonturen angepasst sind.

WARNHINWEISE (W)
/\ W1. Bei gleichzeitiger Anwendung von SeeGrid® mit anderen Vorrichtungen bitte
priifen, ob sich das Instrument zur Verwendung mit Seegrid eignet.



/\ W2. Bitte beachten, dass die Dicke der Hautoberflache bei Verwendung von SeeGrid®
um 2 mm zunimmt.

/N W3. Sicherstellen, dass beide Enden von SeeGrid® entlang der Kérperkonturen
sichtbar sind.

VORSICHTSMASSNAHMEN (V)
/N V1. SeeGrid® darf nur von einem Arzt oder unter Aufsicht eines Arztes angewendet
werden, der in der richtigen Anwendungsweise geschult ist.

V2. SeeGrid® vor Gebrauch sorgféltig untersuchen, um sicherzustellen, dass es keine
Beschadigungen aufweist. Priifen, ob die sterile Verpackung unversehrt ist.

V3. Das System ist nur zur einmaligen Anwendung bei Patienten bestimmt. Nicht wiede-
rverwenden oder erneut sterilisieren. An einem trockenen, kiihlen, dunkeln Platz
aufbewahren.

/\ V4. Nach der Anwendung kann das Netz ein biologisches Risiko darstellen. SeeGrid®
unter Einhaltung der anerkannten medizinischen Praxis und der anwendbaren lokalen und
nationalen Gesetze und Verordnungen handhaben und entsorgen.

V5. SeeGrid® wird nicht fir Gebrauch auf verletzter und gereizter Haut validiert.

ANWENDUNGSHINWEISE

1. SeeGrid® auf die Hautoberflache des Korpers legen. Auf Grund des flexiblen Materials
passt es sich leicht an die Kérperkonturen an (s. Abb.1).

2. SeeGrid® mit einem Klebeband auf der Haut befestigen. Vor dem nachsten Schritt erst
sicherstellen, dass es richtig befestigt ist (s. Abb.2).

3. Um priifen zu kdnnen, ob alle Anzeigen auf dem Bild sichtbar sind, muss ein
Kontrollscanvorgang durchgefiihrt werden (s. Abb.3).

SONSTIGE ANGABEN

Schwerwiegende Vorkommnisse, die sich im Zusammenhk 'em Produkt ereignet
haben, miissen geman den nationalen Gesetzen und§/orschriften gemeldet werden.
Schwerwiegende Vorkommnisse sind der Aprio ;Wzlicher Hersteller) und der
zustandigen Regulierungsbehdrde wie der zusta orde des Mitgliedstaats (EU/
EWR), in dem der Nutzer/Patient niedergelassgn i’ zu melden.

(EN) Symbols with e: ns/(SV) Symboler med forklaring/(NL) Symbolen met
uitleg/(FR) Symboles e{légendes/(ES) Explicacion de los simbolos/(IT) Spiegazione
dei simboli/(DE) Symbol it Erklarungen:

(EN) Single use. Do not re-use. After use, the product performance
and characteristics may degrade, and can cause infection in patient.
(SV) For engangsbruk. Efter anvandning kan produktens egenskaper
och prestanda férséamras, och kan orsaka infektion hos patient.

(NL) Eenmalig gebruik. Gebruik dit apparaat niet meerdere keren
omdat de werking en karakteristieken kunnen verslechteren of
infecties kunnen ontstaan bij de patiént.

(FR) Usage unique. Ne pas réutiliser. Aprés utilisation, les
performances et les fonctionnalités de ce produit peuvent se
dégrader et entrainer une infection chez le patient.

(ES) De un solo uso. No reutilizar. Después del uso, las prestaciones
y las caracteristicas del producto pueden degradarse y provocar una
infeccion en el paciente.

(IT) Monouso. Non riutilizzare. Dopo I'uso, le prestazioni e le
caratteristiche del prodotto possono deteriorarsi e causare infezioni
nel paziente.

(DE) Einmalgebrauch. Nicht wiederverwenden. Nach Gebrauch
kénnen sich die Produktleistung und -eigenschaften verschlechtern
und eine Infektion beim Patienten verursachen.



(EN) Do not re-sterilize. Re-sterilization may have impact on product
characteristics and performance.

(SV) Far ej omsteriliseras. Omsterilisering kan paverka produktens
egenskaper ochprestanda.

(NL) Niet opnieuw steriliseren. Hersterilisatie kan impact hebben op
de karakteristieken en werking van het product.

(FR) Ne pas stériliser a nouveau. Stériliser a nouveau peut avoir une
incidence sur les fonctionnalités et les performances du produit.

(ES) No volver a esterilizar. La reesterilizacion puede afectar a las
caracteristicas y a las prestaciones del producto.

(IT) Non risterilizzare. La risterilizzazione pud avere un impatto sulle
caratteristiche e sulle prestazioni del prodotto.

(DE) Nicht erneut sterilisieren. Die erneute Sterilisation kann sich auf
die Produkteigenschaften und die Produktleistung auswirken.

(EN) Do not use if package is damaged. Device is delivered sterile.
Product in damaged package may be contaminated and can cause
infection in patient.

(SV) Anvand ej om produktens forpackning ar skadad. Produkt i
skadad forpackning kan vara kontaminerad och kan orsaka infektion

hos patient.
(NL) Niet gebruiken indien de verpakking beschadigd is. Apparaat
wordt steriel geleverd. Beschadigde verpgitigg kan leiden tot conta-

minatie en infectie bij de patiént.

(FR) Ne pas utiliser si 'emballage esfgn gé. Le dispositif est
livré stérile. Un produit dans un emb% ommagé peut étre
contaminé et risque d’entrainer infecti®n chez le patient.

(ES) No usar si el paquete 3 dal ”El dispositivo se entrega
estéril. El producto de u nado puede estar contaminado
y provocarle una infeccié ciente.

(IT) Non utilizzare si offezibne & danneggiata. Il dispositivo viene
consegnato sterj

(DE) Nicht verwelWgen, wenn die Verpackung beschadigt ist. Das

Gerat wi ert. Ein Produkt in beschadigter Verpackung
kann ko rt sein und eine Infektion beim Patienten
veru

(EN)Quantity in packaging
(SV) Kvantitet i férpackning
(NL) Aantal in verpakking

(FR) Quantité dans 'emballage
(ES) Cantidad en el embalaje
(IT) Quantita nella confezione
(DE) Menge in der Verpackung

(EN) Made in Sweden

(SV) Tillverkad i Sverige

(NL) Gemaakt in Zweden
(FR) Fabriqué en Suede

(ES) Fabricado en Suecia
(IT) Prodotto in Svezia

(DE) Hergestellt in Schweden

(EN) The product is a medical device.

(SV) Produkten ar en medicinteknisk produkt.
(NL) Dit product is een medisch apparaat

(FR) Ce produit est un dispositif médical.

(ES) El producto es un producto sanitario.

(IT) Il prodotto & un dispositivo medico.

(DE) Das Produkt ist ein Medizinprodukt.



(EN) Identifies location of information associated with Unique Device
Identifier (UDI) on product packaging labels.
(SV) Identifierar platsen fér information associerad med unik produkti-
dentifiering (UDI) pa produktférpackningsetiketter.
(NL) Geeft de locatie van de Unieke apparaatidentificatiecode (UDI)
weer op het verpakkingslabel.
FR) Identifie lemplacement des informations associées a l'identifiant
unique de dispositif (IUD) sur les étiquettes d’emballage du produit.
(ES) Identifica la ubicacion de la informacion asociada con el
Identificador Unico de Dispositivo (UDI) en las etiquetas de embalaje
del producto.
(IT) Identifica la posizione delle informazioni associate allo Unique
Device Identifier (UDI) sulle etichette di imballaggio del prodotto.
(DE) Identifiziert den Speicherort von Informationen,
die mit der einzigartigen Geratekennung (UDI) auf den
Produktverpackungsetiketten verkniipft sind.

(EN) The product complies with the Medical Device Regulation (EU)
2017/745

(SV) Produkten 6verensstammer med férordningen om medicintek-
niska produkter (EU) 2017/745

(NL) Het product voldoet aan de Verordening inzake medische
hulpmiddelen (EU) 2017/745

(FR) Ce produit est conforme au regle 2017/745 sur les
dispositifs médicaux

(ES) El producto cumple el Reglamento 2017/745 sobre
productos sanitarios w
ol
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(IT) Il prodotto & conforme to sui Dispositivi Medici (UE)
2017/745

(DE) Das Produkt entspridgt d&g Medizinprodukteverordnung (EU)
2017/745

EN) Position indicator
) Positionsindikator
(NL) Positie-indicator
|Position indi (FR) Indicateur de Position
(ES) Indicador de Posicion
(IT) Indicatore di Posizione
(DE) Positionsanzeigen
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